Centre de la Tour

de Gassies

stérilisation
FICHE DESCRIPTIVE D’INDICATEUR

"Taux de dispositifs médicaux non recevables à la stérilisation."
DQ : D2.02

Rév. : 1

Date : 10.03.04



1° Objectif

Finalité : - Suivre dans le temps la qualité du processus de pré-désinfection et nettoyage des dispositifs médicaux.


    - Diminuer le nombre de dispositifs médicaux non recevables à la stérilisation

2° Le numérateur

I. Evènement mesuré



Nombre de dispositifs médicaux non recevables à la stérilisation par unité de soins donnée sur un mois.

II. Sources des données nécessaires pour le calcul du numérateur



Le tableau de bord " dispositifs médicaux non recevables à la stérilisation". 


DE R2.02: " fiche de suivi de non recevabilité des instruments à la stérilisation".

III. Modalités de calcul du numérateur
Cumul de la quantité d'instruments non recevables à la stérilisation pour un service sur un mois et report du résultat sur le tableau de bord " dispositifs médicaux non recevables à la stérilisation".

IV. Rythme de recueil des données

 FORMCASECOCHER 
Continu : quotidien





 FORMCASECOCHER 
Périodique











Précisez : …………………..
V. Professionnel ou structure responsable de la mesure du numérateur

Conducteur d'autoclave 

3° Le dénominateur

I. Définition du dénominateur

Nombre total de dispositifs médicaux candidats à la stérilisation pour une unité de soins pour un mois.

II. Sources des données nécessaires pour le calcul du dénominateur


Le tableau de bord " dispositifs médicaux non recevables à la stérilisation". 



DE R2.01 "gestion du matériel médical - stérilisation

III. Modalités de calcul du dénominateur

Cumul de la quantité de DM à stériliser pour une unité de soin et une période données et report du résultat sur le tableau de bord : " dispositifs médicaux non recevables à la stérilisation".

IV. Rythme de recueil des données

 FORMCASECOCHER 
Continu : mensuel





 FORMCASECOCHER 
 Périodique











Précisez : ……………………

V. Professionnel ou structure responsable de la mesure du dénominateur

Conducteur d'autoclave

4° Calcul de l’indicateur

         Nombre de dispositifs médicaux non recevables à la Numérateur

         stérilisation par unité de soins donnée sur un mois

Indicateur = 


     x 100 = 







        x 100

 Dénominateur                    Nombre total de dispositifs médicaux candidats à la stérilisation pour une unité de soins pour un mois
5° Présentation de l’indicateur

Pour chaque unité de soin, le pourcentage de DM non recevables à la stérilisation pour un mois est reporté sur le tableau de bord et entré sur le logiciel EXCEL pour l'impression d'histogramme. (ex : feuille ci-jointe)

6° Seuil d’acceptabilité

unité A : 5%




unité D : 5%

unité B : 5%




unité E: 5%

unité C : 5%




unité F : 5%

HTP : 5%




plateau technique des brûlés : 5%

7° Diffusion des résultats

III. Fréquence

……trimestrielle


II. Destinataires

 FORMCASECOCHER 
  Directeur de l'établissement


 FORMCASECOCHER 
  Responsable de l'UCS




 FORMCASECOCHER 
  Cadres infirmiers




 FORMCASECOCHER 
  Cadre hygiéniste 




 FORMCASECOCHER 
  Cadre technique




 FORMCASECOCHER 
  Ingénieur biomédical




 FORMCASECOCHER 
  Responsable Qualité



 FORMCASECOCHER 
  infirmière générale




 FORMCASECOCHER 
  services économiques



 FORMCASECOCHER 
  médecins




 FORMCASECOCHER 
  Cadre hygiène des locaux


 FORMCASECOCHER 
  Autres : ……………………………………

III. Personne responsable de la mise en forme et de la diffusion

Responsable qualité …………………………………………………………………………..
