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1° Objet

Ce protocole définit les modalités de conditionnement et de stérilisation de la seringue DERMO JET.

2° Domaine d’application

Ce protocole est applicable par la pharmacienne et la préparatrice en pharmacie attachée à la stérilisation.

3°- Nettoyage et stérilisation de la seringue DERMO JET


3. 1 Nettoyage de la seringue  DERMO JET

Ne pas démonter le DERMO JET.

Procéder au rinçage de l’appareil en remplissant le réservoir d’un millilitre d’eau distillée et évacuer celle-ci en actionnant l’appareil.


3. 2 Stérilisation de la seringue  DERMO JET

Avant toute utilisation, l’appareil doit être stérilisé.

Stérilisation à 134 °c à l’autoclave pendant une durée de 18 minutes
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