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1° Objet

Ce protocole définit la composition de la valve unidirectionnel , ainsi que les modalités de nettoyage , de désinfection, de conditionnement et de stérilisation. 

2° Domaine d’application

Ce protocole est applicable par le pharmacien et la préparatrice en pharmacie attachée à la stérilisation.

3°- Protocole 

· Démontage de la valve comme suit :

· Nettoyage et désinfection en machine

· Mettre en sachet sous simple emballage la valve démontée

· Stérilisation à 135 ° C , 18 mn cycle instruments
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